[bookmark: _Toc18303]第五章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求


前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次谈判采购项目的实质性要求，供应商应全部满足；非“★”号的条款有3项不满足，其响应文件作无效处理。
一、项目概述
本项目采购1台实时荧光定量PCR仪用于快速核酸筛查。

二、技术、服务要求
	序号
	设备名称
	技术参数、配置及要求

	1
	实时荧光定量PCR仪
	
★1、样本容量：16×0.2ml；反应体系：5-100u1；适应常规0.2ml8联管及单管；
2、反应灵敏度：≤10×1010Copies；
3、荧光染料：F1：FAM、SYBR Green；F2：HEX、VIC、JOE、TET、YELLOW；F3：ROX；F4：CY5；
4、通道数：四通道；
5、光学系统：高光度LED扫描，光电传感器扫描检查；
6、热盖温度范围：30-110℃；
7、检测试剂：开放式检测试剂耗材；
8、温控范围：30℃-100℃；
9、均匀性：≤±0.2℃；
10、温控精度：≤±0.2℃；
★11、升温速率：≥8℃/s；
12、荧光强度检测重复性；CV≤3%；
13、荧光线性；线性回归系数r≥0.995；
14、仪器通讯接口：≥USB 2.0（可进行文件导入、导出）；
15、软件：仪器可直接进行结果及数据分析，并配套电脑版专用分析软件；
★16、触控屏独立操作；LED彩色电容屏触控，无需连接电脑即可操作分析。



（一）技术要求
注：上述参数中若有指明品牌的，不具有指定性，供应商可理解为等于或优于以上参数。
★（二）服务要求
1、质量要求
1.1供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
1.2产品必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。 
1.3产品制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退）， 费用由供应商负担。
1.4产品到现场并由采购人签收后由于采购人原因造成的质量问题，供应商应负责修理，但费用由采购人负担。
★三、商务要求
1、交货期及地点
交货期：在合同签订生效后7日完成供货并验收合格。
交货地点：蒲江县第二人民医院（蒲江县寿安镇利民路南段1号）。
2、付款方法和条件
经采购人验收合格后30工作日支付采购合同金额的95%，余款5%，在验收合格之日起12个月后无质量问题后无息支付。（资金支付时，成交人需提供相应发票。）
3、售后服务：
3.1提供有关资料。
3.2培训方案：验收合格后，供应商应对采购人的操作和技术人员进行现场培训，直至采购人的操作和技术人员能独立操作各项功能，同时能完成一般常见故障的维修工作。货物验收后 1 周内进行培训。 
3.3提供专业技术人员调试机器及讲解教学设备的性能及注意事项；
3.4质保期为验收合格后1年（含整机及部件），质保期内成交人按照相关要求对设备进行日常运行和维护，确保系统设备正常运行，每年至少保养2次，费用由成交人承担。
3.5成交人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
3.6成交人须提供 7×24 小时技术支持服务，配备固定售后服务电话，接到采购人故障报修应在 2 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内排除故障，以保证设备正常使用。
4、验收标准：本项目将依据合同条款、采购文件要求及响应文件内容，严格按照政府采购相关法律法规以及严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。
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